Contour – instrukcja użycia
Nowe, samoaktywujące się kapsułki zawierają odmierzoną, stałą ilość opiłków i rtęci. Rtęć zamknięta jest w szczelnej poduszeczce membranowej wewnątrz kapsułki. Siły, które powstają podczas mieszania, powodują rozerwanie kapsułki i rtęć wydostaje się do proszku.

Aktywacja

KASPUŁKI S.A. SAMOAKTYWUJĄCE. Żadne dodatkowe urządzenie do ich aktywacji nie jest potrzebne.

· Umieść kapsułkę w ramieniu amalgamatora

· Wybierz odpowiedni czas i prędkość mieszania

· Po zakończeniu mieszania wyjmij kapsułę z amalgamatra

· Przed otwarciem kapsułki stuknij amalgamatem w jej wnętrzu????

· Nie potrzebne jest żadne dodatkowe urządzenie do otwarci kapsułki. Rękami w rękawiczkach uchwyć dwie części kapsułki i pociągnij w przeciwnych kierunkach.

· Sprawdź, czy w amalgamacie nie znajduje się membrana po rtęci. Jeśli wmieszała się do amalgamatu – usuń ją.

· Rozpocznij aplikację materiału

· Zuzyte kapsułki utylizuj zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mieszanie

Amalgamatory różnią się miedzy sobą nawet w obrębie tej samej marki. Prędkość uzależniona jest od napięcia prądu elektrycznego czy wieku amalgamatora. Amalfgamat zmieszany we właściwy sposób jest błyszczący, homogenny i plastyczny. Gorący, byłszczący i szybko wiążący jest eefktem nadmiernego mieszanie. Suchy i kruchy powstaje na skutek niedostatecznego mieszania.

Zalecenia

Dla amalgamatu, który jest zbyt suchy i kruchy, zwiększ czas mieszania od 1 do 5 sek.. Jeśłi efekt nie jest zadowalajacy zwiększ prędkość o 100 obr/min (cpm) i powróć do poprzedniego czasu

Jeśłi amalgamat jest zbyt mokry i plastyczny, skróć czas mieszania o 1-5 sek. Jeśłi efekt nie jest zadowalajacy zmniejsz prędkość o 100 obr/min(cpm) i powróć do poprzedniego czasu.

Table A: zalecane ustawienia amalgamatorów

Amalgamator 


Contour

Kerr AutoMix



 Speed/Time (sec)

400 mg. Fast Set 



4000 cpm/11.5

600 mg. Fast Set



 4000 cpm/10.5

800 mg. Fast Set 



4000 cpm/9.5

400 mg. Reg. Set



 4000 cpm/10.5

600 mg. Reg. Set



 4000 cpm/10.0

800 mg. Reg. Set 



4000 cpm/9.5

400 mg. Slow Set




 N/A

600 mg. Slow Set 




N/A

800 mg. Slow Set




 N/A

Kerr OptiMix

400 mg. Fast Set 



4000 cpm/11.5

600 mg. Fast Set



 4000 cpm/10.5

800 mg. Fast Set 



4000 cpm/9.5

400 mg. Reg. Set 



4000 cpm/10.5

600 mg. Reg. Set 



4000 cpm/10.0

800 mg. Reg. Set 



4000 cpm/9.5

400 mg. Slow Set 



N/A

600 mg. Slow Set



 N/A

800 mg. Slow Set




 N/A

A-DEC/Model 6440 Varible Speed Dial between 6&7 ~ 4100 cpm/10.5

A-DEC/Model 6450 Single Speed 4300 cpm/10.0

Caulk/Promix Rabbit = 4200 cpm/10.0

Caulk/Vari-Mix II H3 = 4000 cpm/10.5

Caulk/Vari-Mix III High = 4200 cpm/10.0

Crescent/Wig-L-Bug DS-80 High = 4200 cpm/10.0

Crescent/Wig-L-Bug DS-801 Not Recommended

Crescent/Wig-L-Bug LP-60 Medium = 4200 cpm/10.0

Crescent/Wig-L-Bug MSD Digital Setting = 4200 cpm/10.0

Crescent/Wig-L-Bug S2000 Not Recommended

Crescent/Wig-L-Bug SC-40 Not Recommended

Crescent/Wig-L-Bug LPD Digital Setting = 4200 cpm/10.0

Degussa/Dentomat Not Recommended

Degussa/Dentomat 2 Not Recommended

Degussa/Dentomat 3 Not Recommended

Degussa/Doumat 2 Not Recommended

Degussa/Doumat 3 Not Recommended

Degussa/ Mixomat Digital Setting = 4300 cpm/9.5

ESPE/Capmix 4500 cpm/9.5

ESPE/Rotomix Not Recommended

PeltonCrane/Spirit 4000 cpm/10.5

Pearson/Speedstir Not Recommended

S.S. White/Capmaster Not Recommended

Schein/S-1A Not Recommended

Schein/Touchpad 4105 cpm/10.5

SDI/Ultramat 2 4600 cpm/9.5

Sunburst/Maxima Not Recommended

Torit Not Recommended

Vivadent/Silamat 4500 cpm/9.5

Vivadent/Silamat S3 4535 cpm/9.5

Vivadent/Silamat S5 4475 cpm/9.5

Vivadent/Silamat Plus P2 Slow 4000 cpm/10.5

Zenith/Zenith Single Speed Z1-A Not Recommended

Zenith/Zenith Variable Speed Z1-A Not Recommended
