FILL-IN™ – instrukcja użycia

FILL-IN ™ to dwuskładnikowy (baza i katalizator)  materiał kompozytowy do wykonywania czasowych koron i mostów w jednorazowych strzykawkach lub nabojach. Przeznaczony jest zarówno do wykonywania długoczasowych jak i krótkoterminowych koron i mostów prowizorycznych. Materiał jest kompatybilny z materiałami światłoutwrdzalnymi, co umożliwia naprawę i charakteryzację. Fill-In™ zawiera komponenty metakrylatowe i daje cień na zdjęciu rtg.

Aktywacja materiału w jednorazowych strzykawkach

1. Wyjmij strzykawkę z materiałem Fill-In z opakowania

2. Przekręć ciemnoszarą końcówkę dozującą o 90ºC i ustaw umieszczone nad nią wypustki nad wcięciami kołnierza strzykawki. 

3. Wciśnij końcówkę dozującą mocno do dołu. Kiedy usłyszysz trzask - strzykawka jest odpowiednio zaktywowana. 

4. Materiał Fill-In jest teraz gotowy do użycia

Wprowadzanie naboju do pistoletu Extruder

1. Podnieś do góry metalową zapadkę, która znajduje się z tyłu pistoletu i wyciągnij tłok.

2. Podnieś pokrywę zamykającą okienko, do którego wprowadzany jest nabój.

3. Wprowadź nabój wcięciem na kołnierzu do dołu w taki sposób, by pasował do wypustki na pistolecie.

4. Zamknij pokrywę unieruchamiając w ten sposób nabój.

5. Nabój i pistolet są gotowe do użycia.

Dołączanie końcówki mieszającej do naboju

1. Trzymając nabój zatyczką w swoją stronę, obróć zatyczkę w lewo o 90ºC i wyciągnij ją.

2. Wprowadź końcówkę mieszającą i dopasuj zgodnie z wycięciem na naboju.

3. Obróć w prawo o 90º. To spowoduje zamknięcie końcówki mieszającej na naboju.

Wskazówki ogólne dotyczące materiału Fill-In
1. Czas polimeryzacji materiału Fill-In zależy od temperatury otoczenia.

2. Stosuj materiał Fill-In zawsze w temperaturze pokojowej. 

3. Schłodzony materiał będzie bardziej lepki i będzie wykazywał się dłuższą polimeryzacją.

Czas pracy

35 sekund – wyciśnij materiał do wycisku pobranego przed preparacją, formy wykonanej             

                    próżniowo lub do korony celuloidowej. Wprowadź materiał do jamy ustnej.

1 minuta –   wyjmij koronę lub most z jamy ustnej i natychmiast wprowadź ponownie.  

                    Powtórz  tę procedurę 3 razy.

3 minuty –   Rozpocznij opracowywanie korony lub mostu za pomocą instrumentów          

                    rotacyjnych.

*Czas liczony od momentu pierwszego wyciśnięcia materiału ze strzykawki.

UWAGA: Jeśli zrąb protetyczny wykonany jest z żywicy kompozytowej lub glass-ionomeru, należy pokryć go cienką warstwa żelu separującego, aby zapobiec adhezji materiału Fill-In do zrębu podczas etapu polimeryzacji.

Przedłużanie brzegów korony / Naprawy

1. Wypłucz i wysusz uzupełnienie tymczasowe wykonane z materiału Fill-In.

2. Delikatnie odśwież  brzegi korony wiertłem lub piaskarką.

3. Oczyść opracowaną powierzchnię.

4. Nałóż cienką warstwę systemu łączącego i naświetl lampą polimeryzacyjną przez 10sek.**

5. Nałóż odpowiedni odcień płynnego kompozytu na naprawianą powierzchnię i ponownie nałóż uzupełnienie czasowe na preparację.

6. Polimeryzuj przez 10 sek.**

7. Jeśli to możliwe wyjmij prowizorium z jamy ustnej i jeszcze raz spolimeryzuj przez 30 sek.**

8. Opracuj i wypoleruj naprawioną powierzchnię.

** Polecane czasy polimeryzacji: Optilux 501, tryb Boost – 10sek, tryb Ramp – 20sek., tryb Mode – 20sek. W przypadku stosowania innych lamp polimeryzacyjnych – patrz instrukcja obsługi.

Uwaga kliniczna: W przypadku naprawy uszkodzonego prowizorium, konieczne jest wykrycie i usunięcie przyczyny uszkodzenia. Jeśli przyczyna nie zostanie usunięta – prowizorium ulegnie uszkodzeniu w tym samym miejscu z tego samego powodu.

Cementowanie tymczasowe

Prowizorium wykonane z materiału Fill-In może być cementowane na dowolny cement czasowy, jak np. TempBond. Jeśli planowane jest cementowanie uzupełnienia ostatecznego na cement kompozytowy, wtedy do osadzania prowizorium poleca się cementy czasowe bez eugenolu (TempBond NE, TempBond Clear).

1. Oczyść wewnętrzną powierzchnię korony wiertłem lub piaskarką.

2. Wyciśnij odpowiednią ilość cementu (TempBond, TempBond NE lub TempBond Clear) na bloczek do mieszania.

3. Mieszaj przez 15-30 sek. Aż do uzyskania homogennej masy.

4. Wprowadź cement do wnętrza korony i umieść ją na kikucie.

5. Równomiernie uciskaj koronę podczas wiązania cementu.

6. Usuń wszystkie nadmiary cementu.

UWAGA: TempBond Clear nie może być stosowany w połączeniu z TempBond, TempBond NE ani do tymczasowego osadzania koron metalowych.

Uwaga:

1. Fill-In zawiera metakrylaty. Może powodować kontaktowe zapalenie skóry lub reakcje uczuleniowe.

2. Wyciśnij odrobinę materiału z naboju przed założeniem końcówki mieszającej przed każdym użyciem.

3. Końcówka mieszająca po użyciu zawsze pozostaje na naboju. 

Przechowywanie:

Unikaj przechowywania materiału Fill-In w temp. wyższej niż 25ºC.

Data ważności na opakowaniu. Nie stosuj materiału po upływie daty ważności.

UWAGA: zawiera metakrylaty. Nie spolimeryzowana żywica może spowodować kontaktowe zapalenie skóry, reakcje alergiczne lub uszkodzenia miazgi. Unikać kontaktu ze skórą, oczami i tkankami miękkimi. W przypadku kontaktu – przemyj miejsce kontaktu pod bieżącą wodą.

OGRANICZONA GWARANCJA – OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR.

Techniczne doradztwo firmy Kerr, zarówno ustne jak i pisemne, ma za zadanie wspomóc stomatologów stosujących produkty tej firmy. Jednak doradztwo takie nie powoduje rozszerzenia ograniczonej gwarancji, jaką daje firma Kerr, ani nie zwalnia samych lekarzy dentystów od sprawdzenia, czy produkty firmy Kerr nadają się do zaplanowanych przez nich zastosowań. Lekarze stomatolodzy ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe użycie materiałów firmy Kerr.

W przypadku wady materiału lub złego wykonawstwa, odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona do wymiany uszkodzonego produktu. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji firmy Kerr, wadliwy produkt musi być zwrócony firmie. Firma Kerr w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie przypadkowe lub celowe zniszczenia.

POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ PRZYPADKAMI, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DAJĄCYCH SIĘ WYWNIOSKOWAĆ, WŁĄCZAJĄC  W TO GWARANCJE ZWIĄZANE  ZE STOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI, Z JAKOŚCIĄ MATERIAŁU, LUB JEGO WŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM.

