POINT 4 - instrukcja użycia
KOMPOZYT Z OPTYMALNYMI CZĄSTECZKAMI

Dziękujemy za podjęcie decyzji o zakupie kolejnego produktu firmy Kerr. Od ponad 100 lat firma zdobywa sobie solidną reputację producenta wysokiej jakości materiałów stomatologicznych. Prosimy o poświęcenie kilku chwil Państwa cennego czasu i zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Point 4 jest kompozytem opartym na żywicach światłoutwardzalnych zawierających około 76% wagowo (57% objętościowo) wypełniacza nieorganicznego o wielkości cząsteczki ok. 0,4µ. Wszystkie odcienie materiału dają kontrast na zdjęciu rtg.

Point 4 te efekt wielu lat poszukiwań mających na celu wyprodukowanie materiału, który wypełniłby lukę pomiędzy materiałami hybrydowymi i materiałami mikrocząsteczkowymi. Zastosowanie chronionego patentami sposobu produkcji wypełniacza w połączeniu z wyszukanymi modyfikatorami reologicznymi pozwala na polerowanie materiału Point 4 na wysoki, długotrwały połysk podobny do tego, jaki dają materiały z mikrowypełniaczem, dając równocześnie wytrzymałość równą dzisiejszym mikrohybrydom. 

Zalecane jest przechowywanie materiału w temperaturze pokojowej. Okres przechowywania wynosi 3 lata od daty produkcji. Data przydatności do użycia jest zaznaczona na strzykawkach i opakowaniach z jednorazowymi kapsułkami. Materiał nie powinien być używany po upływie daty ważności.

Do polimeryzacji materiału Point 4 zaleca się także użycie niezawodnego źródła światła widzialnego dużej mocy, jak np. lampa Kerr Optilux 500, 501 czy Demetron LC. Nie należy wystawiać materiału na działanie światła dziennego przed użyciem.

WSKAZ ÓWKI DOTYCZĄCE UŻYCIA

STRZYKAWKI: Dla zapewnienia niezawodnego działania strzykawek podczas użytkowania, po uzyskaniu żądanej ilości materiału należy zwolnić nacisk przez wykonanie dwóch obrotów tłoka w przeciwny kierunku. To uchroni materiał przed zaleganiem w zatyczce i zapewni jego bezproblemowe użycie po przechowaniu.

KAPSUŁKI: Kapsułki są przeznaczone do użycia TYLKO DO JEDEGO PACJENTA. Nie należy ich zamykać i/lub ponownie używać, jeżeli były już użyte do innego pacjenta.

WŁAŚCIWE STOSOWANIE SYSTEMÓW WIĄŻĄCYCH

· Odizolować ząb od zębów sąsiednich. Zaleca się stosowanie koferdamu.

· Wykazano, że wilgotna powierzchnia zębiny – w przeciwieństwie do suchej lub przesuszonej zębiny – poprawia siłę połączenia nowoczesnych systemów wiążących (jak np. OptiBond Solo Plus). “Wilgotna” nie oznacza zanieczyszczona krwią lub śliną.

· Kolejne kroki postępowania opisane w tej broszurze powinny być ściśle przestrzegane.

· Zalecane jest wytrawianie zębiny

· Należy upewnić się, że sprężone powietrze wolne jest od jakichkolwiek zanieczyszczeń w szczególności olejowych

UŻYCIE PODKŁADÓW

Niektórzy stomatolodzy preferują położenie materiału podkładowego przed zastosowaniem systemów wiążących. Użycie podkładów opartych na wodorotlenku wapnia nie jest wymagane przy zastosowaniu systemów łączących firmy Kerr (OptiBond Solo Plus, OptiBond FL). Unikalna technologia wypełniaczy szklanych i wysoka siła wiązania czynią z OptiBond prawdziwą alternatywę dla konwencjonalnych podkładów.

PRZYGOTOWANIE UBYTKU DO WYPEŁNIANIA

1. Ubytek odizolować i wysuszyć

2. Nałożyć wytrawiacz np. Kerr Etchant Gel*: 37,5% kwas fosforowy na szkliwo i zębinę na 15 sek. Dokładnie spłukać.

3. Lekko osuszyć. Nie przesuszać zębiny.

4. Nałożyć materiał OptiBond Solo Plus na powierzchnię szkliwa/ zębiny lekko wcierając przez 15sek.

5. Delikatnie rozprowadzić sprężonym powietrzem przez ok. 3sek.

6. Polimeryzować przez 20sek.

7. Nakładać materiał Point 4

*Uwaga: zawiera kwas fosforowy. Unikać kontaktu ze skórą, oczami, śluzówkami. W przypadku kontaktu ze skórą i oczami, natychmiast spłukać obficie wodą, ewentualnie zasięgnąć porady lekarskiej. Nie połykać.

Miseczki na bond, końcówki do strzykawek wytrawiacza i aplikatory są jednorazowego użytku.

ZAKŁADANIE WYPEŁNIENIA

1. Wybrać żądany odcień lub odcienie

2. Strzykawki: po uzyskaniu żądanej ilości materiału należy zwolnić nacisk przez wykonanie dwóch obrotów tłoka strzykawki w przeciwnym kierunku. Kapsułki: włożyć kapsułkę do pistoletu dozującego. Umiejscowić ujście naboju w najgłębszym miejscu ubytku. Uwaga: materiał wyciskać powoli z równomiernym naciskiem.

3. Warstwy nie powinny przekraczać jednorazowo 2mm. Po nałożeniu każdej warstwy należy je wyrównać dla zapewnienia adaptacji brzeżnej.

4. Polimeryzować każdą warstwę przez 40sek. Jeżeli dostępne są inne powierzchnie – naświetlać każdą.

WYJAŚNIENIE SYSTEMU ODCIENI MATERIAŁU POINT 4

Materiał Point 4 opiera się na kolorniku VITA i jego szesnastu zasadniczych odcieniach. Ponadto dostępne są trzy odcienie bardzo jasne i trzy przezierne.

Odcienie przezierne (T1, T2, T3) pozwalają stworzyć wysoce estetyczne wypełnienie w stosunkowo prosty sposób. Nakładamy je cienka warstwą na jeden z podstawowych kolorów VITA odtwarzając w ten sposób naturalną strukturę zęba. Przy odrobinie wprawy możliwe jest stworzenie prawdziwej głębi w każdym wypełnieniu. 

T1 – przezierny neutralny

T2 – przezierny lekko żółtawy

T3 – przezierny lekko szarawy

Dostępny jest specjalny kolornik (nr 29725), który dostarcza przykładów optycznego działania odcieni przeziernych w zależności od grubości ich warstwy na odcieniu podstawowym.

Odcienie bardzo jasne (XL1, XL2, XL3) przeznaczone są do zębów wybielonych i mlecznych. Wszystkie trzy są jaśniejsze od najjaśniejszego odcienie VITA – B1, a spośród nich najjaśniejszy jest XL3. Aby zapoznać się z tymi odcieniami wskazane jest dokonanie kilku prób poza jamą ustną. Specjalny kolornik dostarcza także przykładów spolimeryzowanych materiałów w gamie kolorów XL.

DOSTĘPNE ODCIENIE

	Odcienie podstawowe
	A1, A2, A3, A3.5, A4

B1, B2, B3, B4,

C1, C2, C3, C4

D2, D3, D4

	Odcienie opakerowe
	A2, A3, A3.5, A4

B1, B2, 

C2,

D2

	Odcienie przezierne
	T1, T2, T3

	Odcienie jasne
	XL1, XL2, XL3


Oznaczenie odcienia znajduje się przy końcu tłoczka strzykawki. Odcień jest również zaznaczony na nalepce każdej strzykawki. Oznaczenie znajduje się również na kapsułkach.

Pistolet do kapsułek sterylizować w autoklawie parowy przez 30min. w temp. 132ºC

UWAGA: nie spolimeryzowane żywice mogą powodować kontaktowe zapalenie skóry. Należy unikać przedłużonego kontaktu nie spolimeryzowanych żywic ze skórą.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać w temp. pokojowej 18 - 24ºC.

OKRES WAŻNOŚCI

 Trzy lata od daty produkcji

OGRANICZONA GWARANCJA – OGRANICZENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI FIRMY KERR.

Techniczne doradztwo firmy Kerr, zarówno ustne jak i pisemne, ma za zadanie wspomóc stomatologów stosujących produkty tej firmy. Jednak doradztwo takie nie powoduje rozszerzenia ograniczonej gwarancji, jaką daje firma Kerr, ani nie zwalnia samych lekarzy dentystów od sprawdzenia, czy produkty firmy Kerr nadają się do zaplanowanych przez nich zastosowań. Lekarze stomatolodzy ponoszą odpowiedzialność za nieprawidłowe użycie materiałów firmy Kerr.

W przypadku wady materiału lub złego wykonawstwa, odpowiedzialność firmy Kerr jest ograniczona do wymiany uszkodzonego produktu. Aby skorzystać z ograniczonej gwarancji firmy Kerr, wadliwy produkt musi być zwrócony firmie. Firma Kerr w żadnym razie nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek lub celowe zniszczenia.

POZA WYMIENIONYMI WYŻEJ PRZYPADKAMI, FIRMA KERR NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI JAWNYCH LUB DAJĄCYCH SIĘ WYWNIOSKOWAĆ, WŁĄCZAJĄC W TO GWARANCJE ZWIĄZANE ZE STOSOWANIEM SIĘ DO INSTRUKCJI, Z JAKOŚCIĄ MATERIAŁU, LUB JEGO WŁAŚCIWYM ZASTOSOWANIEM.

